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Приводятся результаты изучения влияния старения излучателей стандартных образцов ра­
стительных материалов на точность прямого рентгенофлуоресцентного определения Na, Mg, AI, 
Si, P, К, Ca, Mn, Fe и S в растительных материалах и предлагается способ снижения этого влияния. 
Изучение выполнено с привлечением архивного материала, собранного в течение семи лет (1995- 
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Введение
Влияние метрологических характеристик ис­
пользуемых стандартных образцов состава (СО) 
на качество результатов многокомпонентного 
анализа природных сред в настоящее время яв­
ляется аксиомой аналитики. Для инструмен­
тальных методов анализа это влияние возраста­
ет, так как, кроме традиционного контроля пра­
вильности. по стандартным образцам (при их 
наличии) выполняется и градуировка методик. 
Однако, когда из-за малой доступности матери­
ала отсутствует возможность заменить длитель­
но используемые излучатели СО на новые, неиз­
бежно добавляется ещё одна, связанная со стан­
дартными образцами проблема: влияние на точ­
ность анализа действия/различия эффектов ста­
рения излучателей, обусловленных химически­
ми превращениями в веществе под воздействи­
ем ионизирующего излучения и вследствие вза­
имодействия с окружающей средой при измере­
нии и продолжительном использовании.
При прямом РФА растительных материалов 
случайная погрешность анализа определяется 
прежде всего воспроизводимостью измерения 
аналитического сигнала [1-2]. По этой причине 
для поддержания последней на предопределен­
ном уровне в качестве образца сравнения (ОС) 
используются излучатели из материалов, апри­
ори отличных по природе от растительных. Их 
состав подбирается таким образом, чтобы за выб­
ранный интервал измерения для всех аналити­
ческих линий обеспечить удовлетворительное 
среднеквадратичное отклонение зарегистриро­
ванных интенсивностей. Поправка на различие 
природы ОС и анализируемых материалов вво­
дится на этапе градуировки по СО растительных 
материалов (СОрм).
В табл. 1 приведены данные о формах нахож­
дения и некоторых установленных функциях рас­
сматриваемых элементов в растении.
Таблица 1
Формы нахождения и некоторые установленные функции элементов в растении [3-5]
Элемент Протекающие с участием элемента процессы Формы нахождения элемента
Р Синтез клеточных протеинов, углеродный мета­
болизм, образование крахмала и полисахаридов
Органические фосфаты (фитин 40-80 % от общего ко­
личества, нуклеотиды, коферменты, липоиды 13-20%); 
кислые и средние соли фосфорной кислоты (2-3 %): 
NaH2P04, Na3P04, Na2HP04, Са(Н2Р04)2, СаНР04, 
Са3(Р04)2, КН2Р04, К3Р04, К2НР04
S Энзиматические реакции клетки; поддержание 
определенного уровня red-ox потенциала клет­
ки; стабилизация молекулы белка посредством 
дисульфидных мостиков
В окисленной (сульфаты) и восстановленной формах; 
в органических соединениях: аминокислотах - цис- 
теина и метионина (как в свободном виде, так и в 
составе белков), коэнзима А и витаминов (липоевой 
кислоты, биотина, тиамина) и летучих сульфоксидах, 
тиоцианатах, роданидах
СІ Интенсифицирует процессы с участием аскор­
биновой кислоты; ингибирует активность окис­
лительных ферментов и повышает активность 
каталазы и аскорбиноксидазы; знания о пове­
дении далеки от совершенства
В основном в ионной форме; в небольшом количе­
стве в непрочной адсорбционной связи с протоплаз­
мой клетки
К Углеводный обмен; гидролиз крахмала; фотосин­
тез; синтез белков; ферментативные реакции; по­
вышение оводненности клетки
Минеральные соли (КСІ, КНС03, К2НР04); органо-ми- 
неральные соединения: соли пировиноградной, ли­
монной, щавелевой кислот и белки, с которыми он 
образует и лабильные (адсорбированный калий), и 
прочные химические связи
Mg Каталитические процессы, в том числе актива­
ция углеводного, азотного и фосфорного обме­
на; процессы деления клеток; стабилизирует 
структуру нуклеиновых кислот
Неорганические соли (MgCI2, MgS04, Мд(НС03)2, 
Mg(N03)2) в клеточном соке; в связанной форме в 
протоплазме, в молекуле хролофилла, фитина, в ри­
босомах; составная часть Са-Мд-пектина
Са Окислительное и фотосинтетическое фосфори- 
лирование, обеспечение кислотно-щелочного 
равновесия в клетке; синтез белковых веществ; 
нейтрализация вредной для растений щавеле­
вой кислоты; формирование мембранных струк­
тур; регулирует процессы поглощения других 
ионов и активность ряда ферментов
Водорастворимая, адсорбированная и кислотора­
створимая (одно- и двузамещенные фосфаты, гид­
рокарбонаты); щавелевокислый кальций; связан с 
кислотными группами белковых молекул
Мп Red-ox реакции, фотосинтез; восстановление 
нитратов в нитриты; ферментативные реакции 
(синтез нуклеиновых кислот и белков)
В составе многих энзиматических систем, белков; в 
комплексы связан отчасти
Fe Red-ox реакции; фиксация азота; каталитичес­
кие - активирует синтез углеводов, жирных и 
нуклеиновых кислот, гликогена, витаминов; об­
разование хлорофилла
Комплексные органоминеральные соединения; ге­
мопротеины и другие Fe-протеины, дегидрогеназы, 
ферредоксин
Si Играет роль носителя железа и микроэлемен­
тов; усиливает фосфорилирование и синтез са­
харов; требуется дальнейшее изучение
Коллоидные комплексы; компоненты несущего ске­
лета; растительный опал
AI Контролирует коллоидные свойства в клетке; 
активирует некоторые дегидрогеназы и оксида- 
зы; требуются тщательные исследования
Органические комплексы
Следует отметить, что весьма малый перечень 
использованных д ля составления таблицы источ­
ников свидетельствует о сложности затронутой 
проблемы, противоречивости существующих 
представлений и недостаточности знаний для 
сколько-нибудь корректной количественной ин­
терпретации имеющейся информации. Однако 
уже эти данные указывают на множественность 
возможных взаимных превращений органичес­
ких веществ и изменений каталитической ак­
тивности ферментов растительных материалов 
под воздействием рентгеновского излучения и 
вследствие взаимодействия с окружающей сре­
дой [6 ], что неизбежно должно приводить к каче­
ственному изменению материала со временем. 
Для удобства изложения использовано обобщаю­
щее понятие - эффект старения, ибо на данный 
момент представляется возможным говорить 
только о суммарном проявлении множества вза­
имодействий и преимущественно на приближен­
но количественном уровне.
В единичных работах, посвященных РФА. есть 
указание на изменение материала образца под 
воздействием рентгеновского излучения. Ткк, в 
[7] отмечается, что хелаты Pb/Br (изучаемые по- 
лютанты) в экологических образцах вследствие 
нестабильности диссоциируют с последующей 
потерей Вг. В [8 ] наблюдали потери интенсивно­
сти S Ка-линии при облучении таблеток, спрес­
сованных из смесей элементной серы и дибен­
зил дисульфида с органическими связками: цел­
люлозой и поливиниловым спиртом. Авторы пос­
ледней публикации приписывают уменьшение 
интенсивности потерям серы вследствие реак­
ции с атомарным водородом, созданным в ре­
зультате радиолиза органической связки. В на­
стоящей работе мы пытаемся показать, что ста­
рение излучателей СОрм, используемых для гра­
дуировки. под воздействием рентгеновского из­
лучения и обусловленное взаимодействиями ма­
териала с окружающей средой способно суще­
ственно повлиять на точность РФА растительных 
материалов. Приводятся результаты изучения 
влияния старения на точность прямого рентге­
нофлуоресцентного определения Na. Mg. AI, Si. P. 
K. Ca. Mn, Fe, S и зависимости величины эффек­
та от природы образцов сравнения (ОС): предла­
гается способ снижения этого влияния.
1. Архивные данные
Изучение выполнено с привлечением архив­
ного материала, собранного в течение семи лет 
(1995-2001). Использовали интенсивности для 
всех излучателей имеющихся стандартных об­
разцов растительных материалов и аналитичес­
кие данные, полученные при прямом РФА (9| ре­
альных проб растительных материалов. Интенсив­
ности аналитических линий измеряли на рентге­
новском спектрометре СРМ-25 (трубка РХВ-2 с 
Rh-анодом, V = 30 кВ, I = 40 мА, суммарное время 
набора импульсов 60 с) с 16 фиксированными ка­
налами, один из которых измерял интенсивность 
некогерентно рассеянной Rh Калинин. В обработ­
ку были включены интенсивности, измеренные в 
следующее время (месяц, год): 05.95 (1), 05,96 (2), 
12,96 (3), 01,98 (4), 12,98 (5), 06.99 (6), 05,00 (7), 
01,01 (8) и 09,01 (9). В скобках указаны цифры, 
использованные далее на шкале абсцисс графи­
ков при представлении временных изменений 
данных. За это время дважды (в 1996 и 2001 гг.) 
заменяли рентгеновскую трубку. В качестве образ­
цов сравнения использовали излучатели из мате­
риалов разной природы: стандартного образца 
горной породы СГД-2 (далее именуемый как репер) 
и смеси двух СОрм (СН/), в которой содержание 
большинства аналитов близко к верхнему краю 
диапазона содержаний, охваченного имеющими­
ся стандартными образцами. В табл.2 приведены 
относительные среднеквадратичные отклонения 
интенсивностей аналитических линий и рассеян­
ной линии анода (Rh K,,(sc)) для репера. СНІ и из­
лучателя из материала травосмеси, типичного для 
Восточно-Сибирского региона страны.
Таблица 2
Относительные среднеквадратичные отклонения 
интенсивностей аналитических линий 




F*enep CHI Трава Cjp/CiCHI
Na К,, 1.12 1,46 5,06 1,4
Мд К„ 0,22 1,75 3,05 10,2
AI К„ 0,21 1,28 5,19 36
Si к . 0,07 0,57 1,81 35
РК„ 0,48 0,87 0,48 6,4
К К,, 0,17 0,18 0,23 2,8
Са К„ 0,09 0,12 0,55 4
MnKu 0,58 2,42 2,10 29
Fe К„ 0,08 0,35 0,64 86
SK„ 0,21 0,23 0,39 1
Rh K„(sc) 0,18 0,24 0,22
Величины отношений содержаний элементов 
в репере и CHI (Cf/C^1) дают представление о том. 
какие изменения в концентрациях приводят к 
наблюдаемым изменениям величин обсуждае­
мых характеристик. Видно, что выбор репера в
качестве ОС позволяет надежно следить за рабо­
той спектрометра и для всех аналитических ли­
ний гарантировать получение результатов изме­
рения с предопределенными точностными пока­
зателями. Использование СНІддя слежения за ра­
ботой спектрометра для большинства элементов 
менее эффективно, хотя по сравнению с реальны­
ми материалами почти все аналитические сигна­
лы характеризуются существенно меньшими зна­
чениями среднеквадратичных отклонений.
2. Используемые СО. Перечень и состояние
излучателей
До сих пор перечень СО растительных сред, 
аттестованных на все изучаемые компоненты, 
весьма ограничен [ 1 0], а доступных нам - очень 
мал. Мы располагаем тремя ГСО биологических 
материалов [11] (СБМК-02 - клубни картофеля, 
СБМП-02 - зерно пшеницы и СБМТ-02 - злаковая 
травосмесь) и тремя китайскими СО серии 
GSV[ 12] (GSV-1 - ветки кустарника, GSV-2 - лис­
тья кустарника и GSV-4 - веточки и листья чая). 
Наша оценка совместимости и согласованности 
ГСО и СО серии GSV представлена в [ 13].
Для приготовления излучателя анализируе­
мый материал смешивали с борной кислотой 
классификации ОСЧ 13-4 в соотношении 9:1 и 
из 8 г смеси при усилии 18 Н прессовали таблет­
ку, которая, исключая время измерения анали­
тического сигнала, постоянно хранилась в экси­
каторе. Для каждого ГСО и СО серии GSV были 
приготовлены три излучателя, из которых два 
использовали для градуировки.
Перечисленные СО в грубом приближении 
представляют две группы растительных матери­
алов: богатые крахмалом (СБМК и СБМП) и с пре­
обладающим содержанием сырой клетчатки (все 
остальные). Различия в биохимическом и грану­
лометрическом составе исходного материала 
обусловили разное состояние излучателей после 
семилетнего использования. Таблетки из порош­
кообразных материалов СБМП и СБМК до сих 
пор имеют гладкие поверхности, хотя их края ча­
стично нарушены. Состояние излучателей ос­
тальных СО существенно зависит от исходной 
степени помола. Материал стандартных образ­
цов серии GSV очень тонко измельчен, поэтому 
среди всех излучателей таблетки этих СО визуаль­
но повреждены в наименьшей степени. По срав­
нению с ними излучатели из гранулированного, 
требующего предварительного разрушения и дои- 
стирания материала СБМТ существенно постра­
дали. Присутствие в исходном порошке частиц 
большого размера, вплоть до прожилок длиной в
миллиметр, привело к разрыхлению их поверхно­
сти в процессе откачивания/напуска воздуха из 
камеры образца спектрометра. В табл .3 для СНІ и 
СБМТ даны поэлементные значения коэффици­
ента V = (Rqj-R^/R^, % , характеризующего рас­
хождение между интенсивностями, измеренны­
ми в крайних точках рассматриваемого времен­
ного интервала, где І ^ и І ^ ,-  значения относи­
тельных интенсивностей, полученные в 1996 и 
2001 гг., соответственно. Очевидно, что почти для 
всех аналитов значения V для травосмеси замет­
но выше.
Таблица 3
Значения коэффициентов V, характеризующих 
временные изменения интенсивностей аналитических 






CHI СБМТ CHI СБМТ
Na 0,2 23,0 К 1,6 4,3
Mg 2,1 6,8 Ca 2,2 6,1
AI 17,1 24,3 Mn 14,2 10,2
Si 2,0 4,1 Fe 3,9 4,1
P 2,0 9,7 S 6,4 6,8
3. Результаты и обсуждение
В табл .4 для излучателей СБМТ. СБМП. СБМК 
и СНІ приведены характеристики изменений во 
времени относительных интенсивностей анали­
тических линий определяемых элементов и не­
когерентно рассеянной линии анода. Здесь Sr ха­
рактеризует рассеяние относительно среднего, R2 
- величина достоверности аппроксимации времен­
ного изменения интенсивностей приведенным 
уравнением линии тренда. Характеристики даны 
при использовании в качестве ОС репера и расти­
тельного материала СНІ. Из табл.4 можно сделать 
несколько выводов. Во-первых, для всех аналитов 
в разной степени при использовании в качестве 
ОС репера значения S,. больше, чем при использо­
вании СНІ-стандарта с содержаниями аналитов. 
меньшими по сравнению с таковыми в репере, но 
с природой, адекватной анализируемым матери­
алам. Такое соотношение между значениями Sr 
наблюдается для всех СОрм, безотносительно их 
биохимического состава. Следует отметить, что в 
пределах имеющейся выборки стандартных образ­
цов растительных материалов содержания только 
Р, Mg, К и S изменяются не более чем в 5 раз. Для 
других аналитов изменения существенно больше 
(так, содержания Si, Al, Ca , Mn, Ffc изменяются в 
67, 107, 41, 18 и 19 раз соответственно). Поэтому 
установленный факт едва ли является случайным.
Таблица 4
Характеристики изменений во времени относительных интенсивностей аналитических
линий определяемых элементов
Аналит
Для клубней картофеля СБМК Для зерна пшеницы СБМ 1











у=0,0471 + 0,0014х 


















































































































































Для злаковой травосмеси СБМТ Для CHI






































































































Его можно интерпретировать как следствие пера и стандартных образцов растительных ма-
проявления эффекта старения: разного для ре- териалов и подобного для СНІ и других СОрм. В
частности, априори причиной старения излуча­
телей является их загрязнение в процессе изме­
рения в спектрометре СРМ-25, который в лабора­
тории используется и для прямого РФА почв, и для 
РФА горных пород в виде литых дисков. В пере­
численных средах Si, Al, Fe, Ca, Mg и Mn являют­
ся элементами с высокими и относительно высо­
кими содержаниями. Увеличение разброса ин­
тенсивностей аналитических линий этих эле­
ментов для всех СОрм и возрастание Sr в направ­
лении СБМТ < СБМП,»СБМК при использовании 
в качестве ОС репера можно объяснить прежде 
всего как следствие этого эффекта, поскольку для 
самого репера зафиксировать загрязнение весь­
ма проблематично. При использовании С Н Ів ка­
честве ОС влияние загрязнения несколько ниве­
лируется, так как в этом случае относительные 
интенсивности рассчитываются по отношению 
к "загрязненному подобным образом" СНІ. При­
чем для СН/степень загрязнения будет наимень­
шей, так как для большинства аналитов он дер­
жит верхнюю точку диапазона градуировки. Во- 
вторых, для всех аналитов в разной степени мож­
но говорить о тенденции временного изменения 
интенсивностей (положительной или отрица­
тельной). Имеются элементы, для которых с хо­
рошей достоверностью (R2> 0,2) временные из­
менения интенсивностей аппроксимируются
линейной регрессией. При замене образца срав­
нения тенденция временного изменения сохра­
няется, её направление (знак тангенса утла на­
клона) не меняется, но для некоторых элементов 
она становится статистически незначимой. 
Можно видеть, что для разных СОрм перечень 
аналитов с выраженной тенденцией временного 
изменения интенсивностей несколько меняется. 
При использовании в качестве ОС репера это А1, 
Si, Р, К. Са в СБМТ: А1, К, Mn, S в СБМП; Р, К, Ca, S в 
СБМК; Si, К, Са, ¥Ь в СНІ. При использовании СНІ 
в качестве ОС к ним добавляются Mg, S в СБМТ; 
Са в СБМП; Mg. Mn, Ffc в СБМК. Этот факт мы рас­
сматриваем как свидетельство, хотя и очень при­
митивное, качественного изменения материа­
лов излучателей СОрм под воздействием рентге­
новского излучения и вследствие взаимодей­
ствия с окружающей средой. На данный момент 
биохимические представления о поведении изу­
чаемых элементов весьма несовершенны, поэто­
му комментировать изложенное иначе как "ста­
рение вещества излучателя имеет место, и оно 
индивидуально для каждого элемента" пока не 
представляется возможным.
В табл.5 приведены характеристики измене­
ний во времени (t) наклонов градуировочных за­
висимостей (Ь) для определяемых элементов.
Таблица 5
Характеристики изменений во времени наклонов градуировочных 
зависимостей для определяемых элементов
Аналит ОС Sr, % Уравнение линии тренда R2
Мд Репер 8,3 Y=0,6378-0,0015х 0,0065
СНІ 3,6 Y=1,1008+0,0035Х 0,0574
AI Репер 10,4 Y=0,9203+0,0127х 0,1149
СНІ 1,2 Y=1,0396-0,0033x 0,5598
Si Репер 2,3 Y=1,0808 - 0,0029х 0,1088
СНІ 1,5 Y=0,9550+0,0016х 0,0865
Р Репер 5,1 Y=1,2393+0,0243Х 0,7664
СНІ 4,8 Y=1,0286+0,0157х 0,5162
К Репер 3,9 Y=0,8560+0,0122x 0,8484
СНІ 4,3 Y=0,9019+0,0136x 0,8127
Са Репер 1,5 Y=0,9060+0,ОООЗх 0,0037
СНІ 0,9 Y=0,9876+0,0026X 0,6321
Мп Репер 14,9 Y=2,6381 -0,1061x 0,6541
СНІ 5,2 Y=2,4846-0,0311x 0,3852
Fe Репер 4.1 Y=0,8780+0,0034X 0,0530
СНІ 1,4 Y=1,1728-0,0013x 0,0379
S Репер 4,2 Y=0,7067 - 0,0025x 0,0546
СНІ 3,3 Y=0,8621+0,0062x 0,3304
Характеристики подобны таковым в табл.4. В 
развернутом виде изменения b(t) представлены 
на графиках рисунка. Однозначно можно утвер­
ждать. что S, характеризующие изменения на­
клонов градуировочных функций с возрастом из­
лучателей, значительно меньше при использова­
нии в качестве образца сравнения СНІ, адекват­
ного по природе используемым для градуировки 
СО. Соотношения между Sr для двух ОС разной 
природы (Sr p™'p/SrCHI) позволяют расположить 
элементы по степени отклика на старение в сле­
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дующей последовательности: К » Р < S < Mg» Са, 
Si < Ffe, Mn < Al. Na не включен в этот ряд, так как 
в имеющихся СОрм, за исключением СНІ и СБМТ, 
его содержание находится около нижней грани­
цы количественного определения, что не гаран­
тирует надежность количественных оценок. При­
веденная последовательность согласуется с вы­
водами табл. 4 относительно индивидуальности 
эффекта старения для каждого элемента и не 
противоречит представлениям об их биологичес­
ких функциях [14].
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использовании разных образцов 
эпер; ■  - СНІ
Чтобы продемонстрировать, к каким расхож­
дениям в аналитических данных приводит ста­
рение излучателей СОрм и использование в ка­
честве образца сравнения излучателей из мате­
риалов разной природы, были проведены следу­
ющие расчеты. Измеренные в 1996 г. интенсив­
ности аналитических линий для 56 проб разно­
образных растительных материалов (травы: по­
лынь, овес, рогоз, пырей, ромашка; листья бере­
зы и ивы, хвоя сосны, разные грибы и мхи), со­
бранных в природных и техногенных зонах, были 
использованы для получения содержаний ана- 
литов с привлечением параметров градуировоч­
ных зависимостей, найденных в 1996, 1999 и 
2001 гг. Этот расчет есть математическая модель 
реального анализа, когда содержания элементов 
в только что подготовленных к анализу пробах 
рассчитываются с использованием градуировоч­
ных зависимостей, параметры которых находят­
ся по интенсивностям излучателей СОрм, изме­
ненных эффектом старения. Содержания эле­
ментов варьировали в следующих пределах 
(мас.% ): Mg (0,100-0,900), Al (0,0040-2,300), Si 
(0,030-1,550), Р (0,0900-0,8500), К(0.30-3,74), Са 
(0,200-2,300), Мп (0,0020-0,1600), Fe (0,0050- 
0,0800) и S (0,100-0,170). В каждом случае были 
получены два ряда аналитических данных: при 
использовании в качестве образца сравнения
Последняя выявленная закономерность была 
использована для снижения влияния старения 
излучателей СОрм на точность прямого РФА рас­
тительных материалов, основанного на теорети­
ческом способе коррекции на матричные эффек­
ты [9]. Предлагается распределить функции ОС 
между репером и СНІ, который измеряется в каж­
репера и С Н І. Отсутствие информации для Na 
обусловлено непрерывным ухудшением аппара­
турных условий измерения интенсивности его 
аналитической линии. Результаты статистичес­
кой обработки полученных данных приведены в 
части I табл .6 . Значения Т-Теста дают представ­
ление о принадлежности рядов одной генераль­
ной совокупности; Sr характеризуют количе­
ственно расхождения. В части II табл.6 в столб­
цах СНІ (1996-2001) и РЕПЕР (1996-2001) сравни­
ваются результаты РФА, полученные в указанные 
годы. Сведения, приведенные в табл. 6 , позволя­
ют сделать ряд заключений. Кроме двух случаев, 
сравниваемые ряды данных не принадлежат 
одной генеральной совокупности, что подтверж­
дает наличие обсуждаемого в статье эффекта. 
Увеличение для всех аналитов величин Sr в на­
правлении 1996 1999 -* 2001 гг. (см. часть I
табл.6) указывает на непрерывность его дей­
ствия во времени и влияние природы материа­
ла, используемого в качестве ОС, на величину 
погрешности, вносимой этим эффектом. Значи­
тельно меньшие для многих аналитов значения 
Sr при расчете содержаний относительно СНІ 
(часть II таблицы) подтверждают, что использо­
вание в качестве ОС стандартного образца, адек­
ватного по природе анализируемым материалам, 
ослабляет влияние старения излучателей СОрм.
дом цикле для контроля за правильностью анали­
за. За репером оставить контроль обеспечения 
предопределенной воспроизводимости измере­
ний. а расчет содержаний выполнять по отноше­
нию к СНІ. Реализация такой идеологии позволи­
ла снизить составляющую погрешности, обуслов­
ленную эффектом старения излучателей СОрм, и
Таблица 6
Результаты статистической обработки данных РФА реальных проб растительных 
материалов при использовании различных ОС и параметров градуировочных зависимостей
Аналит
1 II
1996 1999 2001 CHI (1996-2001) РЕПЕР (1996-2001)
Т-Тест sr, % Т-Тест sr, % Т-Тест Sr, % Т-Тест sf, % Т-Тест sr, %
К <0,0001 0,5 « 0,0001 1,9 0,0116 3,1 « 0,0001 4,0 0,0011 3,2
Р <0,0001 0,8 <0,0001 1,0 <0,0001 4,4 0,912 1,6 « 0,0001 4,3
S « 0,0001 0,4 « 0,0001 5,7 « 0,0001 10,7 « 0,0001 5,9 « 0,0001 6,6
Мд 0,0017 1,2 « 0,0001 8,0 « 0,0001 10,4 « 0,0001 2,3 « 0,0001 4,5
Са « 0,0001 0,4 « 0,0001 2,1 « 0,0001 5,1 « 0,0001 3,2 « 0,0001 4,9
Si « 0,0001 1,4 « 0,0001 2,9 « 0,0001 2,4 « 0,0001 11,7 « 0,0001 12,2
Мп « 0,0001 3,9 « 0,0001 6,0 « 0,0001 6,2 « 0,0001 9,6 « 0,0001 33,5
Fe « 0,0001 1,7 « 0,0001 3,6 0,8023 3,5 « 0,0001 2,6 « 0,0001 28,7
AI « 0,0001 3,2 « 0,0001 4,9 « 0,0001 11,3 « 0,0001 15,5 « 0,001 20,8
сделала менее острой проблему обновления ис­
пользуемых для градуирования излучателей СО.
Заключение
В настоящей статье обоснована правомер­
ность постановки вопроса об эффекте старения 
излучателей стандартных образцов раститель­
ных материалов и его влиянии на точность пря­
мого рентгенофлуоресцентного определения Na, 
Mg, AI, Si, P, К, Ca, Mn, Fe и S в адекватных им 
средах. Установлено, что независимо от биохими­
ческого состава растительного материала для 
всех аналитов начальными причинами старения 
излучателей являются их механическое разруше-
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EFFECT OF AGING REFERENCE STANDARD MATERIAL RADIATORS UNDER DIRECT X-RAY 
FLUORESCENCE ANALYSIS OF PLANTS 
T. N. Gunicheva, E. V. Chuparina
In this paper the results of studding the effect of aging reference standard material radiators on the 
exactness of the direct x-ray fluorescence (XRF) determination of Na, Mg, AI, Si, P, K, Ca, Mn, Fe and S in 
plants are given. The method of reducing the above effect is proposed. The study was fulfilled with 
invoking archives data accumulated during seven years (1995-2001).
